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Sutter Medizintechnik GmbH
Tullastr. 87

79108 Freiburg/Germany
Tel.: +49 (0) 761 515510
Fax: +49 (0) 761 5155130
E-Mail: info@sutter-med.de
www.sutter-med.de
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Latvijas LV

lzstradajums / Lietotajs / Likvidacija:

Elektrokirurgiskos piederumus drikst lietot un likvidét tikai profesionali mediciniskie darbinieki!

ST instrukcija neaizstaj izmantotas elektrokirurgiskas ierices un citu piederumu lieto$anas instrukcijas
izlasi$anu.

Sterils izstradajums:

A Instrumentu NEDRIKST sagatavot atkartoti.

Izmantota termolabila plastmasa nav apstiprinata attieciba uz potenciali piemérotam firisanas un
sterilizé8anas metodém.

Likvidéjiet instrumentu saskana ar kiinikas iek$&jiem noteikumiem par asiem, biologiski kontaming-
tiem priekSmetiem.

Mérkim atbilstosa lietoSana:
Bipolarie elektrodi ir paredzéti miksto audu koagulacijai vai grie$anai kirurgisku iejauk$anos laika.
Tos drikst izmantot tikai ar Sutter Medizintechnik GmbH raZotiem radiofrekvences (RF) generatoriem!

LietoSanas laiks:
Tikai vienreizéjai lieto$anai.

Pirms lietoSanas:

A\ Pirms lietoSanas izstradajumam japarbauda:

« sterila iepakojuma nevainojams stavoklis

« instrumenta veselums

NELIETOJIET instrumentu, ja:

« ir redzami sterila iepakojuma vai elektroda bojajumi

« iepakojums kluvis mitrs vai ir bijis atvérts

« sterilitates indikators nav vajadzigaja krasa

« ir parsniegts deriguma termin$

« Vienmér turiet rezerve vienu sterilu bipolaro elektrodu!

LietoSanas laika:

A\ RaVoR™ single-use pieslédziet Sutter Medizintechnik RF generatoriem (CURIS®, BM-780 I1) tikai
tad, ja tie ir izslégti vai nav aktivizéti (“Gaidstaves rezZims”). To neievérojot, var rasties apdegumi
vai elektriskie triecieni lietotajam vai pacientam.

A\ RaVoR™ single-use var pieslégt tiesi CURIS® 4 MHz radiofrekvences generatoram.

/A RaVoR™ single-use ir kodéti, lietojot ar CURIS® 4 MHz radiofrekvences generatoru. Péc vada
spraudna iesprausanas RF generatora pirms programmas iestatijuma saglabasanas Tslaicigi
jaiemirdzas $adam programmas indikatoram:

* REF 70 44 62: IC 01 EN
« REF 70 44 95: IC 01 EN

A\ RaVoR™ single-use var pieslégt BM-780 Il radiofrekvences generatoram tikai, izmantojot adapteri
(REF 37 38 51).

A Lietojot RaVoR™ single-use ar BM-780 Il radiofrekvences generatoru, ir jaievéro $adi iestatijumi:
« Jaudas regulatora (grozamripa) iestafijums: 2-4
« LietoSanas laiks: 5-15 s atkariba no indikacijas
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A\ Kirurgiskas iejauk$anas laikd nekad nenovietojiet instrumentu uz pacienta vai vina tie$a tuvuma.
NELIECIET uz ta smagus priekSmetus.

A\ Elektroda gali uzreiz péc RF stravas atslég$anas var bit tik karsti, ka izraisa apdegumus.

A\ Aktivizéta elektroda neparedzéta aktivizéSana vai kustiba arpus redzamibas zonas var izraisit
nezinamus audu bojajumus.

A\ Maks. spriegums 600 Vp

Glabasana / Transportésana:

A\ levérojiet sterilitates deriguma terminu!

Glabat vésa un sausa vieta. Sargat no saules stariem. Glabasana 5 °C lidz +35 °C temperatira,
relativais gaisa mitrums 10-99 %, bez kondensata.

Sutter Medizintechnik GmbH neparprotami bridina neveikt instrumenta izmainas. Jebkuras izmainas un
novirze no Seit sniegtajiem noradijumiem izraisa Sutter Medizintechnik GmbH atbildibas izbeig$anos.

Saglabatas tiesibas veikt izmainas. Jaunaka versija pieejama www.sutter-med.de.
Lietoto simbolu skaidrojums:

levérot lieto$anas instrukciju

Sargat no slapjuma
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Sargat no saules stariem

Vienreizéjai lieto$anai - nelietot atkartoti

TERILE

Sterilizéts ar etilénoksidu. Sterils neatvérta, vesela iepakojuma

Temperatiras ierobeZojums

Razotajs

Uzmanibu! ASV federalais likums ierobezo §a instrumenta tirdzniecibu, ko veic
arsts, vai kas notiek péc arsta norikojuma.
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Uzmanibu! levérot pievienotos dokumentus

Derigs lidz
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Nelietot, ja bojats iepakojums

Uriin / Kullanici / Tasfiye:

Elektrikli cerrahi aksesuar sadece uzman tibbi personel tarafindan kullanilip tasfiye edilebilir!

Bu talimat kullanilan elektrikli cerrahi cihazinin ve diger aksesuarlarin kullanim kilavuzunun okunmasi
yerine gegmez.

Steril iiriin:

/\ Ekipmani yeniden HAZIRLAMAYIN.

Kullanilan termo-anstabil plastikler potansiyel olarak uygun temizlik ve sterilizasyon yontemi agisin-
dan onayh degildir.

Ekipmani sivri, biyolojik olarak kontamine nesnelere yénelik hastane igerisindeki yonetmelikler
uyarinca tasfiye edin.

Amacina uygun kullanim:
Bipolar elektrotlar cerrahi miidahaleler sirasinda yumusak dokunun pihtilastiriimasi ya da kesilmesi
icin tasarlanmistir. Sadece Sutter Medizintechnik GmbH firmasinin RF jeneratérleri ile kullanilabilir!

Kullanim 6mrii:
Sadece _tek kullanimliktir.

Uygulamadan 6nce:

A Uriinii kullanmadan 6nce asagidakiler agisindan kontrol edin:
« Steril ambalajin kusursuz durumu

+ Ekipmanin saglamhig

Ekipmani asagidaki durumlarda KULLANMAYIN

+ Steril ambalajda ya da elektrotlarda hasarlar varsa

+ Ambalaj nemlenmisse ya da agilmissa

« Sterillik gostergesi istenen renkte degilse

+ Son kullanma tarihi gegcmisse.

* Yedekte daima steril bir bipolar elektrot bulundurun!

Uygulama sirasinda:

/A RaVoR™ single-use‘'u Sutter Medizintechnik GmbH firmasinin RF jeneratorlerine (CURIS®,
BM-780 Il) sadece bu kapaliyken ve etkinlestirimemisse (,Stand-By*) baglayin. Bu dikkate alinma-
zsa kullanici veya hastada yaniklara ya da elektrik carpmalarina neden olabilir.

A\ RaVoR™ single-use dogrudan CURIS® 4 MHz radyo frekansli jeneratdriine baglanabilir.

/A RaVoR™ single-use CURIS® 4 MHz radyo frekansli jeneratdr ile kullanilirken kodlanir. Kablo fisi
RF jeneratorline takildiktan sonra, program ayari Ustleniimeden énce asagidaki program goster-
gesi kisaca yanmalidir:

+ REF 70 44 62: IC 01 EN
« REF 70 44 95:1C 01 EN

A RaVoR™ single-use (REF 37 38 51) BM-780 Il radyo frekansli jeneratdre sadece adaptérle
baglanabilir.

/A RaVoR™ single-use BM-780 Il radyo frekansli jeneratérle kullanildiginda asagidaki ayarlara
dikkat edilmelidir:

« Glic ayarlayicida ayar (Doner diigme): 2-4
+ Aplikasyon stiresi: endikasyona gore 5-15 sn.
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A\ Ekipmani mldahale sirasinda kesinlikle hastanin tizerine ya da hastanin yakinina koymayin.
Uzerine agir nesneler KOYMAYIN.

A\ Elektrot uglar RF akimi kapatildiktan hemen sonra yaniklara neden olabilecek kadar sicak olabilir.

/\ Gorls alani disindaki etkinlestirilmis elektrotlarin istenmeden etkinlestiriimesi veya hareket etmesi
bilinmeyen doku hasarlarina neden olabilir.

A\ Maks. gerilim 600 Vp

Depolama / Nakliye:

A\ Sterillik kullanma tarihini dikkate alin!

Soguk ve kuru bir sekilde depolayin. Giines yansimasina karsi koruyun. 5 °C ila +35 °C'de, % 10-99
bagil hava neminde, yogusmasiz depolama.

Sutter Medizintechnik GmbH firmasi ekipmani degistirme konusunda uyarmaktadir. Her tur degisiklik
ya da burada belirtilen bilgilerden sapma Sutter Medizintechnik GmbH firmasinin sorumlulugunu
gegersiz hale getirir.

Degisiklik yapma hakki saklidir. Giincel siiriim www.sutter-med.de adresinde vardir.
Kullanilan sembollerin agiklamasi:

Kilavuza uyun

Suya kars! koruyun
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Glnes 1sinina karsi koruyun
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Tek kullanimliktir - bir daha kullanmayin
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[STERILE]EO] Etilen oksit ile sterilize edilmistir. Kapali ve saglam ambalajda sterildir.
Sicaklik siniri
Uretici
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Dikkat: ABD federal yasasina gore bu ekipmanin satisi bir hekimin talimati ile
sinirlanmistir
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Dikkat: ilisikteki belgeleri dikkate alin

Son kullanim tarihi

Ambalaj hasarliysa kullanmayin
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Mpoiév / XeipioTig / Améppiyn:

Ta NAEKTPOXEIPOUPYIKA aETOUdP ETTITPETTETAI VO XPNOIPOTIOIOUVTAI KAl VO OTTOPPITITOVTAl JOVO aTTd
€CEIBIKEUPEVO 1ATPIKO TIPOTWTTIKO!

O1 mapouaeg odnyieg dev avTikaBigToUv TV avayvwan Twv odnyiwv XpAong Tng XPnOIHOTToIOUKEVNG
NAEKTPOXEIPOUPYIKNAG TUOKEUNG Kal GAAwV ageaoudp.

ATrooTEIpwHEVO TTPOIOV:

/A MHN emravaTpoeToIpadeTe T0 Opyavo.

O1 XpnoIpoTToIoUHEVEG Hn BepuoavBekTIKEG TUVBETIKEG UAeG Bev €xouv eheyxBei avagopikd pe
evOEXOUEVEG KATAAANAEG Bladikaaieg KaBapIoPOU Kal aTroaTeipwang.

ATTOPPITITETE TO OPYAVO TUHPWVA PE TIG ECWTEPIKEG KATEUBUVTAPIEG OBNYiEG TOU VOTOKOUEIOU OXETIKG
Ue aIxunpa, BloAoyikd HoAUTUEVa avTIKEINEVA.

Xprion oUp@wvn PE TOUG KaVOVITHOUG:

Ta dioAikd nAekTpOdia TTpoopigovTal yia TNV aipdaTacn f Topr paAakoy 1aToU Katd Tn Siapkeia
XEIPOUPYIKWV €TTEURATEWY. ETITPETETON VA XPNTIMOTIOIOUVTAI HOVO HE YEVVATPIEG PASIOCUXVOTATWY
(RF) Tng etaipeiag Sutter Medizintechnik GmbH!

Aidpkela wng:
Moévo yia pia xprion.

Mpiv T xprion:

A\ EAEyxeTe TO TTPOIOV TTPIV TN XPAON yia:

+ Ayoyn KaraaTacon TG aTTO0TEIPWHEVNG CUCKEUATIOG

+ AKEPQIOTNTA TOU OpYdvOoU

MH xpnaipotroieite To dpyavo eav

« dlomaTwOoUV {nUIEG TNV ATTOTTEIPWHEVN CUTKEUATIa ) OTO NAEKTPOSIO

* ) guoKeuaaia €xel Bpaxei 1 avoixTei

* H évdeign aonyiag dev xel TO ATTAITOUKEVO XPWHA

« Exel yivel urépBaan tng nuepopnviag ARgng.

* Na éxeTe TTAvTa £TOINO €val ATTOOTEIPWHEVO DITTOAIKO NAEKTPOBIO yia avTikatdaTaaon!

Katd Tn didpkela Tng Xpriong:

A\ Tuvdéete To RaVoR™ piag xpriong povo ae yevnrpieg padloauyvoritwy (CURIS®, BM-780 I1) g
Sutter Medizintechnik GmbH, 6tav autég eivar amevepyotroinpéveg f/kal avevepyég («Stand-By»).
Mn Tpnon propei va odnynoel ge eykaupata 1 NAEKTPIKEG EEAPTEIG PEUPATOG TTOV XEIPIOTA 1
TOV agBevny.

A Ta RaVoR™ piag xprang ouvdéovtal ameuBeiag ot yevvitpia padioouyvotitwy CURIS® 4 MHz.

A TaRaVoR™ piag xpnaong diabéTouv kwdIKotroinan Katd T xprian Ye T YEVVATPIO padIogUXVOTATWY
CURIS® 4 MHz. Metd v eioaywyn Tou BUoparog kaAwdiou atn YevvATpIa podIOTUXVOTATWY,
TIPETTEl VO avAWEl GUVTOUA N TTApaKkdTw EvOEIEN TTPOYPAPHATOS, TTPOTOU £QAPUOCTTEI N pUBUIoN
TTPOYPULHATOG:

« REF 70 44 62: IC 01 EN
« REF 70 44 95:1C 01 EN

A TaRaVoR™ piag xpriang pumopoUv va auvdeBolv atn yevviTpia padioauyvotitwy BM-780 Il pdvo
péow avrdmropa (REF 37 38 51).

A\ Te xpnon Tou RaVoR™ piag xpnong pe Tn yevvAtpia padioouxvotitwy BM-780 Il mpémer va
AapBavovTal uTTown ol TTaPKATW PUBHITEIS:

* PUBuIon aTov puBpIaTh 10XU0G (TTEPITTPEPOUEVO KOUUTTH): 2-4
* Xpdvog epappoyng: 5-15 deut. avaroywg g évoeiEng
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A\ TIOTE Pnv oTTOBETETE TO OPYAVO KATA TNV €TMEPRACN ETAVW TTOV agBevi 1} KOVTG g€ auTdv. Mnv
amoBéTee emavw ae autd KANENA BapU avTikeipevo.

A\ O1 akpéG NAEKTPOSIWY PTTOPET Vat €ival TOTO KAUTEG APETWG META TV ATTEVEPYOTTOINGT) TOU PEUHATOG
PadIOTUXVOTATWY, WATE VO TTPOKAAETOUV EyKaUpaTa.

A\ Mn nBeAnpévn evepyotroinan f METOKIVNGN TOU EVEPYOTTOINUEVOU NAEKTPOBIOU €KTOG TOU OTITIKOU
Tediou PTTopEi va 0dnynael ae un avayvwpiolpeg BAGBEG aTov 10TO.

A\ Méy. Taon 600 Vp

Atrobrikeuon / MeTagopd:

A\ Tpoaéxete TV nUepopnvia Anéng avagopikd pe v aonyia!

dulare ge dpoaepd kal aTeyvo Xwpo. MpoaTtareUere ammo TNV NAIOKNA akTivoBoAia. Atrobrikeuan ae 5
°C éwg +35 °C, axetikr) uypaaia aépa 10-99 %, Xwpig GUPTTUKVWOT).

H Sutter Medizintechnik GmbH guviaTéd va amogedyovtai TpotToTroIaelg ato opyavo. OladhTroTe
ahhayr) kaBwg kai oladrTToTe aTrOKAION oo TIG £5W avaPepOpEVEG UTTODEIEEIG 0dnyei g€ amwAeia TG
eyyunang amd Tnv Sutter Medizintechnik GmbH.

Me v em@UAagn aAaywv. Tpéxouaa ékdoan diabéaiun atnv IoTogeAida www.sutter-med.de.
Emenynan Twv XpnoIpoTToIoUHEVWY TUHBOAWY:

AdBeTe uTTOYN TIG 0dNYiES
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Alatnpeite aTeYVO
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Mpoatatelete amd TNV NAIaKn akTIivoBoAia

Tlor piac povo XpAan — N XPNOIHOTIOIEITE €K VEOU

ArmroaTelpwpévo pe aiBulevoteidio. H aonyia e§aagaliletal 6Tav n guakeuaaia dev

-E . . n .
£X€l QVOIXTEI Kall Eival aképaia

OploBétnan Beppokpaaiag

Karaokeuaatng
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Mpoooxn: H Opoatrovdiakh Nopobeaia twv HMA opiel 611 n TwAnan autoy Tou
opydvou Ba TTpayUaTOTTOIEITaN OTTO 1ATPOUG 1) HE EVTOAT 1aTPOU
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Mpoagoxn: AapBavete UTTOWN Ta CUVOSEUTIKA £yYPaPa

AuvarotnTta XpRong £wg

Edv n ouokeuaaia €xel {NUIEG, pnv TTpoBaiveTe o€ Xpran
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A RETE Sutter Medizintechnik GmbH K554 488 (CURIS®, BM-780 Il) RITAREREA (‘&F
PR ) WEHET , T8 RaVoR™ single-use EHEFH E, MFFERS , WAESBAFR
BEBNRER BT,

A RaVoR™ single-use AJ A B #iE#E] CURIS® 4 MHz §H & £ L.

A FEfEF RaVoR™ single-use B , X CURIS® 4 MHz S £ 88t T8, FERAEALE AR
RE#RRE , TIRFERVAENERE  ZETHEBEIEFRE
* REF 70 44 62: IC 01 EN
* REF 70 44 95: IC 01 EN

A RaVoR™ single-use &M1& BhiEELSS (REF 37 38 51) 5 BM-780 || 5154 4 25 4R3%.

A TEfER RaVoR™ single-use 1 BM-780 Il T35 £ 880 , AHUEFLATRE
CDEBHHELORE (HEER) 24
« SAEE  RIBERTE , 8K 5155
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A BABEREFCBEN BRBHENE 2SN TS BRAN RRELBR.
A HFRBE 600 Vp

7R ER:
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RMTRER. BiAFE, FREEN BENT 5°C E +35°C ZAMRE , A%
SRR 10-99% , EMER.

Sutter Medizintechnik GmbH BB E T ERANBELER, TAERUARSHAFTA HHIERSE
EER , NIF%E Sutter Medizintechnik GmbH HIR{E,

REBEURNF, BHEAFSL www.sutter-med.deo
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